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深 圳 市 深 测 检 测 技 术 有 限 公 司 检 测 报 告 
                                                                

 

1、检测目的 

 

监测室内环境的污染程度。 

 

2、检测对象 

 

     学校 
  

3、分析方法与分析仪器 (见表 1) 

 

 

4、检测结果(见检测结果) 

 

 

 

表 1  检测项目分析方法和分析仪器 

 

检测项目 评价标准及数据 检验方法 仪器名称及型号 

甲醛 
≤0.10mg/m

3
 

GB/T18883-2002 

分光光度法 
GB/T18204.2-2014 
(检出下限为:0.01mg/m

3
) 

722N 

分光光度计 

苯 
≤0.11mg/m

3 

GB/T18883-2002 

气相色谱法 
HJ 583-2010 

(检出下限为:5.0×10
-4
mg/m

3
) 

GC5890N 

气相色谱仪 

甲苯 
≤0.20mg/m

3 

GB/T18883-2002 

气相色谱法 
HJ 583-2010 

(检出下限为:5.0×10
-4
mg/m

3
) 

GC5890N 

气相色谱仪 

二甲苯 
≤0.20mg/m

3 

GB/T18883-2002 

气相色谱法 
HJ 583-2010 

(检出下限为:5.0×10
-4
mg/m

3
) 

GC5890N 

气相色谱仪 

TVOC 
≤0.60mg/m

3 

GB/T18883-2002 
热解吸/气相色谱法 

GB/T18883-2002附录 C 
GC5890N 

气相色谱仪 
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深 圳 市 深 测 检 测 技 术 有 限 公 司 检 测 报 告  

检 测 结 果 
〔深测〕检测字〔2021〕第 SC210818001 号                                                    

项目名称 室内环境污染物 检测项目 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 

采样日期 2021年 08月 18日 分析日期 2021年 08月 18日-2021年 08 月 25日 

结果日期 2021年 08月 25日 分析（采样）人员 邹中越、徐远明 

采样地址 深圳市宝安区万丰中路 256号 

环境采样条件 温度 29.2℃、大气压 100.4Kpa        以下检测点位由委托方指定 

编

号 
采样点位 

测试项目及分析结果 

甲醛 

mg/m3 

苯 

mg/m3 

甲苯 

mg/m3 

二甲苯 

mg/m3 

TVOC 

mg/m3 

001 
1F1# F101普通

教室 1 
0.051（合格） 0.0021（合格） 0.0236（合格） 0.159（合格） 0.353（合格） 

002 
1F2# F101普通

教室 2 
0.055（合格） 0.0024（合格） 0.0182（合格） 0.111（合格） 0.356（合格） 

003 
1F3# F102普通

教室 1 
0.055（合格） 0.0016（合格） 0.0169（合格） 0.106（合格） 0.262（合格） 

004 
1F 4#F102普通

教室 2 
0.022（合格） 0.0014（合格） 0.0164（合格） 0.0125（合格） 0.227（合格） 

005 
1F5# F103普通

教室 1 
0.051（合格） 0.0017（合格） 0.0186（合格） 0.0724（合格） 0.240（合格） 

006 
1F6# F103普通

教室 2 
0.052（合格） 0.0018（合格） 0.0167（合格） 0.0848（合格） 0.254（合格） 

007 
1F7# F104普通

教室 1 
0.045（合格） 0.0002（合格） 0.0102（合格） 0.0205（合格） 0.102（合格） 

008 
1F 8#F104普通

教室 2 
0.041（合格） 0.0013（合格） 0.0336（合格） 0.0532（合格） 0.162（合格） 

009 
1F9# 

学生餐厅 1 
0.042（合格） 0.0018（合格） 0.0164（合格） 0.0137（合格） 0.125（合格） 

010 
1F10# 

学生餐厅 2 
0.042（合格） 0.0023（合格） 0.0157（合格） 0.0174（合格） 0.179（合格） 

011 
1F11# 

学生餐厅 3 
0.043（合格） 0.0018（合格） 0.0253（合格） 0.0125（合格） 0.177（合格） 

012 
2F 1#一年级

（五）班 1 
0.043（合格） 0.0054（合格） 0.0232（合格） 0.0242（合格） 0.303（合格） 

013 
2F 2#一年级

（五）班 2 
0.047（合格） 0.0018（合格） 0.0072（合格） 0.0159（合格） 0.262（合格） 

014 
2F 3#一年级

（六）班 1 
0.048（合格） 0.0024（合格） 0.0078（合格） 0.0151（合格） 0.132（合格） 

015 
2F 4#一年级

（六）班 2 
0.051（合格） 0.0026（合格） 0.0158（合格） 0.0483（合格） 0.200（合格） 
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       深 圳 市 深 测 检 测 技 术 有 限 公 司 检 测 报 告  

检 测 结 果 
〔深测〕检测字〔2021〕第 SC210818001 号                                                    

项目名称 室内环境污染物 检测项目 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 

采样日期 2021年 08月 18日 分析日期 2021年 08月 18日-2021年 08 月 25日 

结果日期 2021年 08月 25日 分析（采样）人员 邹中越、徐远明 

采样地址 深圳市宝安区万丰中路 256号 

环境采样条件 温度 29.2℃、大气压 100.4Kpa           以下检测点位由委托方指定 

编

号 
采样点位 

测试项目及分析结果 

甲醛 

mg/m
3
 

苯 

mg/m
3
 

甲苯 

mg/m
3
 

二甲苯 

mg/m
3
 

TVOC 

mg/m
3
 

016 
2F 5#一年级

（七）班 1 
0.052（合格） 0.0030（合格） 0.0107（合格） 0.0149（合格） 0.258（合格） 

017 
2F 6#一年级

（七）班 2 
0.048（合格） 0.0042（合格） 0.0090（合格） 0.0117（合格） 0.120（合格） 

018 
2F7# F208 四年

级办公室 1 
0.043（合格） 0.0017（合格） 0.0064（合格） 0.0142（合格） 0.196（合格） 

019 
2F8# F208 四年

级办公室 2 
0.045（合格） 0.0021（合格） 0.0086（合格） 0.0413（合格） 0.225（合格） 

020 
2F9# F207 四年

级办公室 
0.050（合格） 0.0039（合格） 0.0124（合格） 0.0149（合格） 0.204（合格） 

021 
2F10# 一年级

（十）班 1 
0.047（合格） 0.0025（合格） 0.0035（合格） 0.0092（合格） 0.176（合格） 

022 
2F11# 一年级

（十）班 2 
0.048（合格） 0.0027（合格） 0.0109（合格） 0.0046（合格） 0.162（合格） 

023 
2F 12#一年级

（九）班 1 
0.051（合格） 0.0034（合格） 0.0022（合格） 0.0128（合格） 0.180（合格） 

024 
2F 13#一年级

（九）班 2 
0.052（合格） 0.0022（合格） 0.0071（合格） 0.0130（合格） 0.208（合格） 

025 
2F14# 一年级

（八）班 1 
0.055（合格） 0.0024（合格） 0.0146（合格） 0.0129（合格） 0.170（合格） 

026 
2F15# 一年级

（八）班 2 
0.051（合格） 0.0018（合格） 0.0070（合格） 0.0110（合格） 0.135（合格） 

027 
2F16# 

 F223活动室 
0.052（合格） 0.0020（合格） 0.0066（合格） 0.0108（合格） 0.111（合格） 

028 
2F17#七年级

（三）班 1 
0.051（合格） 0.0016（合格） 0.0039（合格） 0.0116（合格） 0.102（合格） 

029 
2F 18#七年级

（三）班 2 
0.052（合格） 0.0017（合格） 0.0088（合格） 0.0128（合格） 0.126（合格） 

030 
2F19#七年级

（二）班 1 
0.044（合格） 0.0028（合格） 0.0232（合格） 0.0170（合格） 0.348（合格） 
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深 圳 市 深 测 检 测 技 术 有 限 公 司 检 测 报 告  

检 测 结 果 
〔深测〕检测字〔2021〕第 SC210818001 号                                                    

项目名称 室内环境污染物 检测项目 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 

采样日期 2021年 08月 18日 分析日期 2021年 08月 18日-2021年 08 月 25日 

结果日期 2021年 08月 25日 分析（采样）人员 邹中越、徐远明 

采样地址 深圳市宝安区万丰中路 256号 

环境采样条件 温度 29.2℃、大气压 100.4Kpa           以下检测点位由委托方指定 

编

号 
采样点位 

测试项目及分析结果 

甲醛 

mg/m3 

苯 

mg/m3 

甲苯 

mg/m3 

二甲苯 

mg/m3 

TVOC 

mg/m3 

031 
2F20# 七年级

（二）班 2 
0.046（合格） 0.0033（合格） 0.0086（合格） 0.0099（合格） 0.208（合格） 

032 
2F21#七年级

（一）班 1 
0.047（合格） 0.0026（合格） 0.0059（合格） 0.0261（合格） 0.162（合格） 

033 
2F22#七年级

（一）班 2 
0.046（合格） 0.0017（合格） 0.0048（合格） 0.0197（合格） 0.123（合格） 

034 
2F23# 七年级办

公室 1 
0.049（合格） 0.0021（合格） 0.0077（合格） 0.0143（合格） 0.107（合格） 

035 
2F24# 七年级办

公室 2 
0.046（合格） 0.0043（合格） 0.0135（合格） 0.0135（合格） 0.149（合格） 

036 
2F25# F216 教室

会议室 1 
0.042（合格） 0.0020（合格） 0.0057（合格） 0.0112（合格） 0.153（合格） 

037 
2F26# F216 教室

会议室 2 
0.043（合格） 0.0018（合格） 0.0058（合格） 0.0162（合格） 0.113（合格） 

038 
3F 1#二年级

（五）班 1 
0.047（合格） 0.0046（合格） 0.0319（合格） 0.0166（合格） 0.326（合格） 

039 
3F 2#二年级

（五）班 2 
0.049（合格） 0.0018（合格） 0.0094（合格） 0.0143（合格） 0.163（合格） 

040 
3F 3#二年级

（六）班 1 
0.048（合格） 0.0034（合格） 0.0137（合格） 0.0010（合格） 0.175（合格） 

041 
3F4# 二年级

（六）班 2 
0.052（合格） 0.0030（合格） 0.0047（合格） 0.0483（合格） 0.394（合格） 

042 
3F 5#二年级

（七）班 1 
0.051（合格） 0.0030（合格） 0.0173（合格） 0.0377（合格） 0.371（合格） 

043 
3F 6#二年级

（七）班 2 
0.052（合格） 0.0020（合格） 0.0067（合格） 0.0010（合格） 0.126（合格） 

044 
3F 7# F308 五年

级办公室 1 
0.045（合格） 0.0044（合格） 0.0166（合格） 0.0098（合格） 0.254（合格） 

045 
3F 8#F308五年

级办公室 2 
0.043（合格） 0.0019（合格） 0.0077（合格） 0.0115（合格） 0.176（合格） 
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深 圳 市 深 测 检 测 技 术 有 限 公 司 检 测 报 告  

检 测 结 果 
〔深测〕检测字〔2021〕第 SC210818001 号                                                    

项目名称 室内环境污染物 检测项目 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 

采样日期 2021年 08月 18日 分析日期 2021年 08月 18日-2021年 08 月 25日 

结果日期 2021年 08月 25日 分析（采样）人员 邹中越、徐远明 

采样地址 深圳市宝安区万丰中路 256号 

环境采样条件 温度 29.2℃、大气压 100.4Kpa           以下检测点位由委托方指定 

编

号 
采样点位 

测试项目及分析结果 

甲醛 

mg/m3 

苯 

mg/m3 

甲苯 

mg/m3 

二甲苯 

mg/m3 

TVOC 

mg/m3 

046 
3F 9#F307五年

级办公室 1 
0.041（合格） 0.0027（合格） 0.0147（合格） 0.0796（合格） 0.327（合格） 

047 
3F10# F307 五年

级办公室 2 
0.048（合格） 0.0039（合格） 0.0152（合格） 0.0339（合格） 0.361（合格） 

048 
3F11#二年级

（十）班 1 
0.052（合格） 0.0021（合格） 0.0073（合格） 0.0115（合格） 0.139（合格） 

049 
3F12#二年级

（十）班 2 
0.046（合格） 0.0019（合格） 0.0020（合格） 0.0113（合格） 0.097（合格） 

050 
3F13#二年级

（九）班 1 
0.043（合格） 0.0004（合格） 0.0134（合格） 0.0054（合格） 0.200（合格） 

051 
3F14#二年级

（九）班 2 
0.045（合格） 0.0059（合格） 0.0484（合格） 0.0459（合格） 0.352（合格） 

052 
3F15#二年级

（八）班 1 
0.052（合格） 0.0017（合格） 0.0056（合格） 0.0117（合格） 0.082（合格） 

053 
3F16#二年级

（八）班 2 
0.053（合格） 0.0029（合格） 0.0036（合格） 0.0114（合格） 0.131（合格） 

054 3F17#F3 活动室 0.052（合格） 0.0035（合格） 0.0134（合格） 0.0165（合格） 0.096（合格） 

055 
3F18#F306-A 

播音室 
0.043（合格） 0.0010（合格） 0.0692（合格） 0.0120（合格） 0.418（合格） 

056 
3F19# 

F306播音室 
0.051（合格） 0.0030（合格） 0.0109（合格） 0.0033（合格） 0.271（合格） 

057 
3F20# F305 保密

室 1 
0.052（合格） 0.0069（合格） 0.0911（合格） 0.0355（合格） 0.463（合格） 

058 
3F21# F305 保密

室 2 
0.043（合格） 0.0019（合格） 0.0037（合格） 0.0119（合格） 0.156（合格） 

059 
3F22#二年级

（四）班 1 
0.052（合格） 0.0025（合格） 0.0078（合格） 0.0115（合格） 0.234（合格） 

060 
3F23#二年级

（四）班 2 
0.053（合格） 0.0022（合格） 0.0069（合格） 0.0099（合格） 0.143（合格） 
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深 圳 市 深 测 检 测 技 术 有 限 公 司 检 测 报 告  

检 测 结 果 
〔深测〕检测字〔2021〕第 SC210818001 号                                                    

项目名称 室内环境污染物 检测项目 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 

采样日期 2021年 08月 18日 分析日期 2021年 08月 18日-2021年 08 月 25日 

结果日期 2021年 08月 25日 分析（采样）人员 邹中越、徐远明 

采样地址 深圳市宝安区万丰中路 256号 

环境采样条件 温度 29.2℃、大气压 100.4Kpa           以下检测点位由委托方指定 

编

号 
采样点位 

测试项目及分析结果 

甲醛 

mg/m3 

苯 

mg/m3 

甲苯 

mg/m3 

二甲苯 

mg/m3 

TVOC 

mg/m3 

061 
3F24#二年级

（三）班 1 
0.046（合格） 0.0104（合格） 0.0494（合格） 0.0064（合格） 0.396（合格） 

062 
3F25#二年级

（三）班 2 
0.043（合格） 0.0432（合格） 0.0302（合格） 0.0814（合格） 0.498（合格） 

063 
3F26#二年级

（二）班 1 
0.042（合格） 0.0031（合格） 0.0127（合格） 0.0125（合格） 0.119（合格） 

064 
3F27#二年级

（二）班 2 
0.052（合格） 0.0079（合格） 0.0619（合格） 0.0163（合格） 0.454（合格） 

065 
3F28#二年级

（一）班 1 
0.033（合格） 0.0003（合格） 0.0122（合格） 0.0065（合格） 0.118（合格） 

066 
3F29#二年级

（一）班 2 
0.043（合格） 0.0106（合格） 0.0567（合格） 0.0179（合格） 0.503（合格） 

067 
3F30# F344 办公

室 
0.052（合格） 0.0003（合格） 0.0165（合格） 0.0035（合格） 0.280（合格） 

068 
3F31# F344-A办

公室 
0.052（合格） 0.0034（合格） 0.0144（合格） 0.0129（合格） 0.206（合格） 

069 
3F32# F336-A学

生处 
0.055（合格） 0.0018（合格） 0.0045（合格） 0.0108（合格） 0.136（合格） 

070 
3F33# F336 学生

处 
0.055（合格） 0.0027（合格） 0.0096（合格） 0.0063（合格） 0.302（合格） 

071 
3F34# F343-A办

公室 
0.048（合格） 0.0041（合格） 0.0155（合格） 0.0022（合格） 0.421（合格） 

072 
3F35# F343 办公

室 
0.047（合格） 0.0075（合格） 0.0358（合格） 0.0076（合格） 0.433（合格） 

073 
3F36# F318 档案

室 1 
0.044（合格） 0.0043（合格） 0.0206（合格） 0.0491（合格） 0.431（合格） 

074 
3F37# F318 档案

室 2 
0.044（合格） 0.0020（合格） 0.0049（合格） 0.0103（合格） 0.118（合格） 

075 
3F38# F319 中考

监控室 1 
0.049（合格） 0.0018（合格） 0.0051（合格） 0.0095（合格） 0.097（合格） 
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深 圳 市 深 测 检 测 技 术 有 限 公 司 检 测 报 告  

检 测 结 果 
〔深测〕检测字〔2021〕第 SC210818001 号                                                    

项目名称 室内环境污染物 检测项目 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 

采样日期 2021年 08月 18日 分析日期 2021年 08月 18日-2021年 08 月 25日 

结果日期 2021年 08月 25日 分析（采样）人员 邹中越、徐远明 

采样地址 深圳市宝安区万丰中路 256号 

环境采样条件 温度 29.2℃、大气压 100.4Kpa           以下检测点位由委托方指定 

编

号 
采样点位 

测试项目及分析结果 

甲醛 

mg/m3 

苯 

mg/m3 

甲苯 

mg/m3 

二甲苯 

mg/m3 

TVOC 

mg/m3 

076 
3F39# F319 中考

监控室 2 
0.051（合格） 0.0066（合格） 0.0066（合格） 0.0177（合格） 0.266（合格） 

077 
3F40# F340VIP

休息室 1 
0.048（合格） 0.0076（合格） 0.0025（合格） 0.0165（合格） 0.323（合格） 

078 
3F41# F340VIP

休息室 2 
0.051（合格） 0.0007（合格） 0.0173（合格） 0.0227（合格） 0.381（合格） 

079 
3F42# F341 办公

室 
0.045（合格） 0.0017（合格） 0.0035（合格） 0.0122（合格） 0.280（合格） 

080 
3F43# F341-A办

公室 
0.048（合格） 未检出（合格） 0.0064（合格） 0.0048（合格） 0.117（合格） 

081 
3F44# F342-A办

公室 
0.044（合格） 0.0020（合格） 0.0758（合格） 0.0080（合格） 0.366（合格） 

082 
3F45# F342 办公

室 
0.051（合格） 0.0158（合格） 0.0153（合格） 0.0117（合格） 0.259（合格） 

083 
3F46# F320 普通

教室 1 
0.052（合格） 0.0165（合格） 0.0145（合格） 0.0098（合格） 0.307（合格） 

084 
3F47# F320 普通

教室 2 
0.042（合格） 0.0021（合格） 0.0027（合格） 0.0315（合格） 0.128（合格） 

085 
3F48# F321 普通

教室 1 
0.050（合格） 0.0024（合格） 0.0046（合格） 0.0183（合格） 0.175（合格） 

086 
3F49#F321普通

教室 2 
0.031（合格） 0.0006（合格） 0.0202（合格） 0.0062（合格） 0.189（合格） 

087 
3F50# F322 普通

教室 1 
0.043（合格） 0.0008（合格） 0.0117（合格） 0.0028（合格） 0.124（合格） 

088 
3F51# F322 普通

教室 2 
0.043（合格） 0.0019（合格） 0.0042（合格） 0.0095（合格） 0.150（合格） 

089 
3F52# F323 普通

教室 1 
0.048（合格） 0.0262（合格） 未检出（合格） 0.0097（合格） 0.482（合格） 

090 
3F53# F323 普通

教室 2 
0.051（合格） 0.0005（合格） 0.0089（合格） 0.0104（合格） 0.010（合格） 



 

第 9 页  共 11 页 

深 圳 市 深 测 检 测 技 术 有 限 公 司 检 测 报 告  

检 测 结 果 
〔深测〕检测字〔2021〕第 SC210818001 号                                                    

项目名称 室内环境污染物 检测项目 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 

采样日期 2021年 08月 18日 分析日期 2021年 08月 18日-2021年 08 月 25日 

结果日期 2021年 08月 25日 分析（采样）人员 邹中越、徐远明 

采样地址 深圳市宝安区万丰中路 256号 

环境采样条件 温度 29.2℃、大气压 100.4Kpa           以下检测点位由委托方指定 

编

号 
采样点位 

测试项目及分析结果 

甲醛 

mg/m3 

苯 

mg/m3 

甲苯 

mg/m3 

二甲苯 

mg/m3 

TVOC 

mg/m3 

091 
3F54# F324 九年

级办公室 
0.053（合格） 0.0020（合格） 0.0063（合格） 0.0058（合格） 0.194（合格） 

092 
3F55# F325 录播

室 1 
0.049（合格） 0.0025（合格） 0.0057（合格） 0.0148（合格） 0.165（合格） 

093 
3F56# F325 录播

室 2 
0.051（合格） 0.0018（合格） 0.0053（合格） 0.0150（合格） 0.132（合格） 

094 3F57# F325-A 1 0.055（合格） 0.0020（合格） 0.0066（合格） 0.0115（合格） 0.118（合格） 

095 3F58# F325-A 2 0.052（合格） 0.0027（合格） 0.0076（合格） 0.0118（合格） 0.179（合格） 

096 
3F59# F326 八年

级办公室 
0.053（合格） 0.0015（合格） 0.0494（合格） 0.0050（合格） 0.395（合格） 

097 
3F60#八年级

（一）班 1 
0.051（合格） 0.0003（合格） 0.0048（合格） 0.0026（合格） 0.199（合格） 

098 
3F61#八年级

（一）班 2 
0.051（合格） 0.0194（合格） 0.0312（合格） 未检出（合格） 0.389（合格） 

099 
3F62#八年级

（二）班 1 
0.045（合格） 0.0236（合格） 0.0426（合格） 0.0015（合格） 0.383（合格） 

100 
3F63#八年级

（二）班 2 
0.046（合格） 0.0034（合格） 0.0112（合格） 0.0095（合格） 0.185（合格） 

101 
3F64#八年级

（三）班 1 
0.043（合格） 0.0034（合格） 0.0325（合格） 0.0059（合格） 0.346（合格） 

102 
3F65#八年级

（三）班 2 
0.052（合格） 0.0036（合格） 0.0186（合格） 0.0008（合格） 0.125（合格） 

103 
3F66#八年级办

公室 1 
0.051（合格） 0.0030（合格） 0.0100（合格） 0.0138（合格） 0.116（合格） 

104 
3F67#八年级办

公室 2 
 0.043（合格） 0.0017（合格） 0.0064（合格） 0.0115（合格） 0.134（合格） 

105 
3F68# F331 活动

室 
0.045（合格） 0.0017（合格） 0.0039（合格） 0.0187（合格） 0.149（合格） 
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检 测 结 果 
〔深测〕检测字〔2021〕第 SC210818001 号                                                    

项目名称 室内环境污染物 检测项目 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 

采样日期 2021年 08月 18日 分析日期 2021年 08月 18日-2021年 08 月 25日 

结果日期 2021年 08月 25日 分析（采样）人员 邹中越、徐远明 

采样地址 深圳市宝安区万丰中路 256号 

环境采样条件 温度 29.2℃、大气压 100.4Kpa          以下检测点位由委托方指定 

编

号 
采样点位 

测试项目及分析结果 

甲醛 

mg/m3 

苯 

mg/m3 

甲苯 

mg/m3 

二甲苯 

mg/m3 

TVOC 

mg/m3 

106 
3F69#七年级

（六）班 1 
0.047（合格） 0.0017（合格） 0.0106（合格） 0.0010（合格） 0.149（合格） 

107 
3F70#七年级

（六）班 2 
0.052（合格） 0.0020（合格） 0.0034（合格） 0.0182（合格） 0.115（合格） 

108 
3F71#七年级

（五）班 1 
0.053（合格） 0.0007（合格） 0.0185（合格） 0.0032（合格） 0.154（合格） 

109 
3F72#七年级

（五）班 2 
0.052（合格） 0.0028（合格） 0.0093（合格） 0.0094（合格） 0.198（合格） 

110 
3F73#七年级

（四）班 1 
0.050（合格） 0.0026（合格） 0.0133（合格） 0.0221（合格） 0.174（合格） 

111 
3F74#七年级

（四）班 2 
0.056（合格） 0.0016（合格） 0.0039（合格） 0.0176（合格） 0.162（合格） 

112 
4F1# F416会议

室 1 
0.043（合格） 0.0030（合格） 0.0215（合格） 0.0226（合格） 0.322（合格） 

113 
4F2# F416会议

室 2 
0.045（合格） 0.0032（合格） 0.0174（合格） 0.0207（合格） 0.293（合格） 

114 
4F3# F406合班

教室 1 
0.047（合格） 0.0046（合格） 0.0227（合格） 0.0318（合格） 0.250（合格） 

115 
4F4# F406合班

教室 2 
0.050（合格） 0.0031（合格） 0.0229（合格） 0.0301（合格） 0.238（合格） 

116 
4F 5#F436会议

室 1 
0.051（合格） 0.0035（合格） 0.0335（合格） 0.0198（合格） 0.272（合格） 

117 
4F6# F436会议

室 2 
0.057（合格） 0.0039（合格） 0.0201（合格） 0.0170（合格） 0.255（合格） 

118 
4F7#七年级（八）

班 1 
0.053（合格） 0.0032（合格） 0.0335（合格） 0.0120（合格） 0.187（合格） 

119 
4F8#七年级（八）

班 2 
0.048（合格） 0.0026（合格） 0.0149（合格） 0.0107（合格） 0.118（合格） 

120 
 5F 1#F532七年

级办公室 1 
0.044（合格） 0.0039（合格） 0.0293（合格） 0.0206（合格） 0.336（合格） 
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检 测 结 果 
〔深测〕检测字〔2021〕第 SC210818001 号                                                    

项目名称 室内环境污染物 检测项目 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 

采样日期 2021年 08月 18日 分析日期 2021年 08月 18日-2021年 08 月 25日 

结果日期 2021年 08月 25日 分析（采样）人员 邹中越、徐远明 

采样地址 深圳市宝安区万丰中路 256号 

环境采样条件 温度 29.2℃、大气压 100.4Kpa           以下检测点位由委托方指定 

编

号 
采样点位 

测试项目及分析结果 

甲醛 

mg/m3 

苯 

mg/m3 

甲苯 

mg/m3 

二甲苯 

mg/m3 

TVOC 

mg/m3 

121 
5F2# F532七年

级办公室 2 
0.046（合格） 0.0016（合格） 0.0163（合格） 0.0138（合格） 0.241（合格） 

122 
5F3# F524八年

级办公室 
0.034（合格） 0.0003（合格） 0.0100（合格） 0.0842（合格） 0.396（合格） 

123 
5F4# F523劳动

技术室 1 
0.043（合格） 0.0004（合格） 0.0231（合格） 0.0023（合格） 0.168（合格） 

124 
5F5# F523劳动

技术室 2 
0.051（合格） 0.0035（合格） 0.0293（合格） 0.0266（合格） 0.220（合格） 

125 
5F6# F516办公

室 1 
0.052（合格） 0.0015（合格） 0.0170（合格） 0.0845（合格） 0.377（合格） 

126 
5F7# F516办公

室 2 
0.049（合格） 0.0020（合格） 0.0185（合格） 0.168（合格） 0.157（合格） 

127 
5F8#校园电视台

1 
0.047（合格） 0.0026（合格） 0.0317（合格） 0.0778（合格） 0.444（合格） 

128 
5F9#校园电视台

2 
0.051（合格） 0.0033（合格） 0.0010（合格） 0.0131（合格） 0.159（合格） 

检测结论                                                              各检测指标均符合 GB/T18883-2002国家标准要求。 
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